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1 Introduktion

Tack for att du har valt en Tobii Dynavox I-Series-enhet fran Tobii Dynavox!
For att sékerstalla att den har produkten fungerar optimalt bér du Iasa igenom den har anvandarmanualen noggrant.

Tobii Dynavox I-Series-enheten finns i tva olika storlekar: Tobii Dynavox I-13 med en skarm pa 13,3 tum och Tobii
Dynavox 1-16 med en skarm pa 15 tum. Tobii Dynavox I-Series &r en Eye Gaze-enhet men kan bestallas utan funktionen
Eye Gaze.

Anvandarmanualens omfattning:

e Tobii Dynavox I-Series-enheten och modellerna Tobii Dynavox I-13 och Tobii Dynavox 1-16.
e Funktionerna Eye Gaze

1.1 Forklaring av formaningar

| denna anvandarmanual anvander vi fyra (4) férmaningsnivaer enligt foljande:

OBS-symbolen anvands for att meddela anvandaren om nagonting som ar viktigt eller kraver sarskild
uppmarksamhet.

Forsiktighetssymbolen anvands for att informera om nagonting som skulle kunna skada utrustningen eller fa den
att fungera felaktigt.

Varningssymbolen anvands for att informera om nagonting dar det finns en tankbar risk for att anvandaren skulle

@ Tips-symbolen anvands for att meddela anvandare om nagot de kanske inte har tankt pa.
A kunna skadas om varningen ignoreras.

@)) Symbolen for hég volym anvénds for att informera om nagonting som kan orsaka hérselskador.
“ Symbolen for hég temperatur anvands for att informera om yttemperaturer som kan orsaka skada eller obehag.

1.2 Symboler och markning

Detta avsnitt innehaller information om de symboler som anvands pa Tobii Dynavox |-Series, dess tillbehor eller
forpackning.

Symboler eller markning Beskrivning

S s ,—t. USB 3.0-uttag

@ Vantelage
Sw I Kontaktport 1, 3,5 mm

Sw2 Kontaktport 2, 3,5 mm
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Symboler eller mérkning

Beskrivning

4

Stromkontakt

Horlursuttag pa 3,5 mm

152

Sortera i enlighet med ditt lands lagar

N
/m

CE ar en forkortning for Europeiska gemenskaperna och
detta marke visar tulltjansteman i Europeiska unionen att
produkten éverensstammer med ett eller flera av EG-
direktiven

Markningen UKCA (UK Conformity Assessed) ar en
brittisk produktmarkning som anvands for varor som
slapps pa marknaden i Storbritannien (England, Wales
och Skottland). Den omfattar de flesta varor som tidigare
kravde CE-markning.

O 55

Detta marke &r ett certifieringsmarke som anvands pa
elektroniska produkter som tillverkas eller saljs i USA och
som intygar att elektromagnetisk interferens fran enheten
ligger under de granser som godkénts av Federal
Communications Commission

r—r—
|
[

Marke som anger dverensstammelse med
myndighetskrav fran Ryssland, Kazakstan och Vitryssland

=
S
-

Detta méarke anger att elektroniska apparater, som IT- och
ljud- och bildutrustning, ar férenliga med de officiella
mexikanska standarderna fér sékerhet (NOM, dvs Normas
Oficiales Mexicanas).

Japansk certifiering for elektriska/elektroniska apparater
och komponenter

@ 3 |

Markningen om teknisk dverensstammelse ar en
bekraftelse pa att radioutrustningen ar férenlig med de
tekniska foreskrifterna som anges i den japanska
radiolagen. Galler endast for |-16.

5

Uppfyller relevanta japanska EMC-krav. Galler endast for
1-16.

O

IC star for Industry Canada och detta marke visar
tulltjdAnstemannen i Kanada att produkten uppfyller en eller
flera av de kanadensiska standarderna.

¢,
Y
&
>
>

()]
[—]
(7]

UL-klassificeringsmarkning for Kanada och USA

C US

Recognized Component-marke (erkédnd komponent) for
Kanada och USA

o

Félj anvandningsinstruktionerna:
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Symboler eller markning Beskrivning

Ny Atervinningsbart material.

Atervinningsbart material i Taiwan

Tillverkare

: Uppfyller relevanta australiensiska EMC-krav

Referensnummer

REF

Serienummer

SN

Utrustning med sakerhetsklass Il (forstarkt isolering)

Detta marke visar polariteten pa stiftlayouten i AC/DC-
natadaptern

Kapslingsklassning IEC 60529

China Compulsory Certificate

u Den mest kénda internationella sakerhetsmarkningen.
EnLoso -1 Detta marke anger att produkten uppfyller kraven enligt
d IEC 60601-1

Uppfyller RoHS, Kina.

®

Uppfyller RoHS-direktivet.

RoHS

1.3 Anvandningsomrade

Tobii Dynavox I-Series ar en produkt for alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), en specialbyggd
talgenererande enhet utformad for att férse dess anvandare med en 6kad kommunikationsférmaga och stérre
sjalvstandighet. Tobii Dynavox I-Series ar i forsta hand avsedd att fungera som ett komplement i den dagliga
kommunikationen for personer med talsvarigheter pa grund av skada, handikapp eller sjukdom. Det tankta
anvandningsomradet aterspeglas i designen med funktioner som langvariga batterier, dverlagsen ljudkvalitet, hog
hallbarhet samt inbyggd omgivningskontroll och alternativa inmatningsmetoder.

Tobii Dynavox I-Series ar en enhet med en Tobii Eye Tracker som tillval och en kapacitiv pekskarm for pekskarmsstyrning.
Denna enhet &r avsedd att anvandas monterad pa en arm eller stdende uppratt pa en lamplig yta. Férutom blickstyrning
och pekstyrning kan enheten anvandas med kontaktskanning, mus, tangentbord eller en kombination av dessa.
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Tobii Dynavox I-Series ar framst utformad fér kommunikation ansikte mot ansikte och i andra hand fér
langdistanskommunikation och datoratkomst. Med Tobii Dynavox I-Series kan anvandaren kommunicera via text eller
symboler for att skapa text-till-tal eller spela upp férinspelade meddelanden fér kommunikation ansikte mot ansikte.
Anvandaren kan ocksa visa sina meddelanden pa den utatriktade skdrmen pa enhetens baksida. Med Tobii Dynavox I-
Series kan anvandaren skriva SMS och e-postmeddelanden via anpassade granssnitt eller 6ppna tredjepartsappar och
tjanster for kommunikation online, sdsom Skype eller Facebook.

Tobii Dynavox |-Series ger anvandare den frihet och flexibilitet som Microsoft® Windows 10-miljon tillhandahaller.

Tobii Dynavox I-Series uppfyller definitionen som medicinteknisk utrustning och &ar registrerad som medicinteknisk
utrustning klass | hos svenska Lakemedelsverket och som talig medicinteknisk utrustning klass Il hos FDA i USA. Tobii
Dynavox I-Series finns i tva (13,3 och 15,6) storlekar och ar tillganglig som en dedikerad (last) talgenererande enhet. Tobii
Dynavox I-Series-enheten ar inte livsuppehallande. Om Tobii Dynavox I-Series-enheten skulle sluta fungera bor
anvandaren ha en lagteknisk reservldsning for kommunikation.

Kontraindikation: Tobii Dynavox |-Series-enheten ska aldrig vara anvandarens enda medel for kommunikation
av viktig information.

Om Tobii Dynavox I-Series-enheten fungerar felaktigt kan inte anvandaren kommunicera med hjalp av den.

1.3.1 Avsedd anvandarprofil

De huvudsakliga anvandarna av Tobii Dynavox I-Series I-13 och 1-16 &r personer som behdver en AKK-enhet for tal och
omgivningskontroll p.g.a. fysiska och/eller kognitiva tillstdnd. Den passar anvéndare i alla aldrar.

1.3.2 Barbar anvandning

En barbar Tobii Dynavox I-Series kan anvéndas pa tva (2) olika satt.

e Staende lage
e Monterad (se avsnitt 1.3.3 Monterad anvéandning)

Staende lage

1.3.3 Monterad anvandning

Monteringsplattan pa enheten passar till Connect IT/REHAdapt-fasten. En adapterplatta krdvs om ett Daessy-faste
anvands.
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1.4 Forpackningens innehall

“ Det rekommenderas att du behaller originalférpackningen till Tobii Dynavox I-Series.

Om enheten behover returneras till Tobii Dynavox for garantirelaterade arenden eller reparation ar det bra om
den skickas i originalférpackningen eller motsvarande. De flesta transportféretag kraver minst 5 cm
foérpackningsmaterial runt enheten.

Obs! P.g.a. gemensamma kommissionsférordningar maste allt fraktmaterial, inklusive lador, som skickas till
Tobii Dynavox kasseras.

1.4.1 Tobii Dynavox I-Series med Snap Core First / Communicator 5

Det har Tobii Dynavox I-Series-paketet innehaller féljande:

1 Enhet (13,3" eller 15,6")

1 Justerbar bas

1 Eye Tracker (inbyggd)

1 Monteringsplatta fér Connect IT/REHAdapt (monterat)

1 Batteri

1 Strémférsorjningsenhet

1 licens for Windows 10

1 Tobii Dynavox- Communicator 5 programvara (férinstallerad)

1 Tobii Dynavox- Snap Core First programvara (forinstallerad)

1 Tobii Dynavox TD Control-programvara (férinstallerad)

1 Tobii Dynavox- Pathways for Core First programvara (férinstallerad)
1 Tobii Dynavox- Accessible Literacy Learning (ALL) programvara (férinstallerad)
1 Tobii Dynavox- Discover Tobii Dynavox programvara (férinstallerad)
1 Tobii Dynavox- Hardware Settings programvara (férinstallerad)

1 Boardmaker Student Center programvara (forinstallerad)

1 Magic EyeFX programvara med 10 aktiviteter (forinstallerad)

1 Anvandarmanual for Tobii Dynavox I-Series (som PDF-dokument pa enheten)
1 Snabbstartsmanual (tryckt)

1 Snap Core First tréningskort

1 Communicator 5 traningskort

1 Dokument om sékerhet och dverensstammelse (tryckt)

1 Dokument med programvarulicens (tryckt)

1 Garantidokument (tryckt)
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2 Sakerhet

Tobii Dynavox I-Series-enheten har testats och godkants enligt alla specifikationer och standarder som anges i Bilaga B
Information om 6verensstdmmelse, sida 50 i den har anvandarmanualen och i Bilaga D Tekniska specifikationer, sida 55 —
inklusive, men inte begransat till, standarden fér medicinska enheter (klass 1/typ B). | syfte att garantera en saker
anvandning av Tobii Dynavox |-Series finns det emellertid nagra sékerhetsvarningar som bor observeras:

Utrustningen far inte modifieras

Reparationer av Tobii Dynavox-enheten maste utféras av Tobii Dynavox eller ett reparationscenter som ar
auktoriserat och godkant av Tobii Dynavox.

Kontraindikationer: Tobii Dynavox |-Series-enheten ska aldrig vara anvandarens enda medel for
kommunikation av viktig information.

Om Tobii Dynavox I-Series-enheten fungerar felaktigt kan inte anvandaren kommunicera med hjalp av den.

Tobii Dynavox I-Series far inte anvéndas som en livsuppehallande enhet och man ska inte forlita sig pa den ifall
den inte fungerar pa grund av stromavbrott eller andra orsaker.

Det kan finnas risk for kvdvning om smadelar lossnar fran Tobii Dynavox I-Series-enheten.

Tobii Dynavox I-Series-enheten far inte utsattas for eller anvandas i vaderforhallanden som ligger utanfér de
tekniska specifikationerna for Tobii Dynavox I-Series-enheten.

Tobii Dynavox I-Series-enheten far endast anvandas tillsammans med tillbehdr som ar gjorda fér Tobii Dynavox
I-Series och dar monteringsanvisningar medfoljer tillbehoéret.

Laddningskabeln kan utgdra en strypningsrisk fér sma barn. Lamna aldrig sma barn odvervakade med
laddningskabeln.

Sma barn eller personer med kognitiva funktionshinder boér inte ha tillgang till eller anvanda Tobii Dynavox I-
Series-enheten savida det inte sker under en foralders eller annan vuxens Overinseende.

Fast inte dekorationer, Post-it-lappar eller liknande pa skarmsidan av Tobii Dynavox |-Series-enheten. Detta kan
paverka Eye Gaze eller pekskarmsfunktionen.

Tvinga aldrig in en kontakt i ett uttag. Om kontakten inte kan sattas in i uttaget relativt I14tt passar de férmodligen
inte ihop. Kontrollera att kontakten matchar uttaget och att du har placerat kontakten ratt i forhallande till uttaget.

QokPbEEPEPEDEP PoP

Var extra forsiktig med USB-kontakterna.

2.1 Forebygga horselskador

@)) Permanent horselnedsattning kan uppsta om éronsnackor, horlurar eller hdgtalare anvands pa hég volym. For
att forhindra detta bor volymen vara installd pa en séker niva. Med tiden kan din kanslighet for hoga ljudnivaer
férsamras pa sa satt att hdga ljudnivaer upplevs acceptabla trots att de kan skada érat. Om du upplever symtom
som ringningar i 6ronen bor du sénka volymen eller sluta anvanda éronsnackor/horlurar. Ju hdgre volym, desto
mindre tid krévs innan horseln kan paverkas.

Horselexperter rekommenderar foljande atgarder for att skydda horseln:

e Begrénsa den tid du anvander éronsnackor eller horlurar pa hég volym.
e Vrid inte upp volymen for att stdnga ute omgivande ljud.
e Sank volymen om du inte hdr manniskor som pratar i din narhet.

Sa har faststaller du en saker volymniva:

e Stallin volymen pa en Iag niva.
e Hoj ljudet langsamt tills du hor det tydligt och det kédnns behagligt, utan férvrangning.

#12007968 Tobii Dynavox I-Series Bruksanvisning v.1.3.1 - sv-SE 2 Sakerhet | 11



2

B>

> BPEPPEPE B

12

Tobii Dynavox I-Series-enheten kan producera ljud i decibelomraden som kan orsaka horselskador fér personer
med normal horsel, dven nar de utsatts fér dem under mindre an en minut. Den har enhetens maximala ljudniva
ar i paritet med de ljudnivaer en frisk ung person kan skapa nar denne skriker. Eftersom Tobii Dynavox I-Series-
enheten &r avsedd att vara en rostprotes delar den samma mdjligheter och risker fér att skada horseln. Hogre
decibelomraden erbjuds for att mojliggéra kommunikation i en hégljudd miljé och ska anvandas med forsiktighet
och endast i sagda hogljudda miljGer.

Temperatur

Nar den anvands i direkt solljus eller andra varma miljéer kan Tobii Dynavox |-Series-enhetens ytor bli varma.
Det finns en inbyggd temperatursensor som mater temperaturen. Om sensorn detekterar hdgre temperaturer an
de som anges i Tabell E.1 Hégsta tillatna temperatur, sida 59 for portabelt och monterat lage stangs enheten
automatiskt av eller forsatts i vilolage (beroende pa Windows-strombrytarens konfiguration) for att inte utsatta
anvandaren for fara. Det kan ta en stund innan Tobii Dynavox I-Series-enheten kan startas om eftersom den
forst maste svalna.

Ror inte omradet som anges i Figur E.1 Temperaturgrdnsomrade, sida 59 nar Tobii Dynavox |-Series-enheten ar
igang. Det specificerade omradet kan na temperaturer som vid langvarig hudkontakt kan leda till permanenta
kroppsskador. Vidta lampliga sakerhetsatgarder for att undvika skador.

Stromforsorjning och batterier

Tobii Dynavox I-Series-enheten anvander litiumjonbatterier. Batterier av denna typ boér férvaras vid en
temperatur av -20 °C och 40 °C i h6gst tre manader.

Var medveten om att ifall du befinner dig i en varm milj6 kan det paverka mojligheten att ladda batterierna. Den
interna temperaturen ska ligga mellan 0 °C och 45 °C for att batterierna ska kunna laddas. Om den interna
batteritemperaturen ligger 6ver 45 °C/113 °F kommer batterierna inte att kunna laddas.

Flytta Tobii Dynavox |-Series-enheten och batterierna till ett svalare stélle fér att ladda batterierna.
Utsatt inte batterierna for eld eller temperaturer 6ver 50 °C/122 °F. Det kan leda till att ett batteri slutar fungera,
genererar varme, antands eller exploderar. Observera att temperaturen i extrema fall kan éverstiga de granser

som anges ovan, exempelvis i bagageutrymmet pa en bil en varm dag. Férvaring av enheten, med batterierna i, i
en varm bagagelucka kan med andra ord leda till funktionsfel.

Plocka inte isér och skada inte batteriet. Folj gallande miljdlagar och bestammelser nar du kasserar batterier.

Anvandaren far bara byta ut batteriet mot ett TDG G1-batteripaket som séljs av Tobii Dynavox. Om det byts ut
mot en felaktig batterityp finns det risk fér explosion.

For att Tobii Dynavox |-Series-enheten ska anvandas pa ett sakert satt far endast laddare, batterier och tillbehor
som godkants av Tobii Dynavox anvandas.

Oppna eller modifiera inte Tobii Dynavox |-Series-enhetens eller strémforsérjningsenhetens metallhélje (med
undantag for batteriluckan) eftersom du kan utsattas for potentiellt farlig elektrisk spanning. Enheten innehaller
inga delar som kraver underhall. Om Tobii Dynavox I-Series-enheten eller tillhérande kringutrustning har utsatts
for mekanisk skada ska du inte anvanda dem.

Om batteriet inte ar laddat eller om Tobii Dynavox I-Series inte stromsatts av stromforsérjningsenheten kommer
Tobii Dynavox I-Series-enheten att stangas av.

Kontakta Tobii Dynavox om strémkabeln skadats for att fa en ny.
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Anslut ingen enhet med strémforsérjning av icke-medicinsk kvalitet till ndgon kontakt pa Tobii Dynavox I-Series-
enheten. Dessutom ska alla konfigurationer uppfylla systemstandarden IEC 60601-1-1. Den som kopplar
ytterligare utrustning till signalingangen eller signalutgangen konfigurerar ett medicintekniskt system och ar
darfoér ansvarig for att sakerstalla att systemet uppfyller kraven i systemstandard IEC 60601-1-1. Denna enhet
far uteslutande sammankopplas med IEC 60601-1-certifierad utrustning i patientmiljder och IEC 60XXX-
certifierad utrustning utanfér patientmiljéer. Kontakta den tekniska serviceavdelningen hos din lokala
representant om du ar tveksam.

Stromforsorjningsenhetens eller stickproppens apparatkontakt anvands for att stdnga av enheten. Placera inte
Tobii Dynavox I-Series-enheten sa att det ar svart att komma at denna.

Sarskilda regler galler vid frakt av litiumjonbatterier. Om batterierna tappas, krossas eller kortsluts kan de
antandas och ar farliga i brander.

Hanvisa till IATA:s regelverk nar du skickar litiummetall eller litiumjonbatterier eller celler: http://www.iata.org/
whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

2.4 Montering

ﬁ Tobii Dynavox I-Series ska monteras enligt tillverkarens anvisningar och med godkanda monteringsbeslag eller
fasten. Tobii Dynavox eller dess ombud ansvarar inte for skador pa person eller egendom till féljd av att en Tobii
Dynavox I-Series faller fran monterad position. Montering av en Tobii Dynavox I-Series sker helt pa anvandarens
egen risk.

2.5 Nodsituationer

é Forlita dig inte pa enheten foér nddsamtal och banktransaktioner. Vi rekommenderar att du har flera olika
kommunikationskanaler vid en eventuell nddsituation. Banktransaktioner bér endast utféras med ett system som
rekommenderats och godkants enligt din banks riktlinjer.

2.6 Infrarott ljus

A Tobii Dynavox I-Series avger pulserande infrarétt ljus (IR-ljus) fran bade 6gonstyrningsenheten och
omgivningskontrollen. Andra enheter som styrs av IR eller som kan storas av IR-ljus kan paverkas av IR-ljuset
som avges fran Tobii Dynavox I-Series. Anvand inte Tobii Dynavox |-Series i ndrheten av sadana enheter om
funktionen ar avgoérande.

2.7 Epilepsi

ﬁ Vissa personer med ljuskanslig epilepsi riskerar att drabbas av epileptiska anfall eller medvetsloshet nar de
utsatts for vissa blinkande lampor eller ljusmonster i vardagen. Detta kan hdnda dven om personen i fraga inte
har nagon historia av epilepsi eller aldrig har haft ett epileptiskt anfall.

En person med ljuskanslig epilepsi kan ocksa uppleva problem med TV-skarmar, vissa arkadspel och flimrande
lysror. Sadana personer kan fa ett anfall nar de tittar pa vissa bilder eller ménster pa en skarm eller till och med
nar de exponeras for ljuskallorna i ett dgonstyrningssystem. Omkring 3-5 % av de som drabbas av epilepsi har
denna typ av ljuskanslig epilepsi. Manga personer med ljuskanslig epilepsi har en forkanning i form av en "aura"
eller konstiga fornimmelser fore anfallet. Om du kanner dig konstig under anvandningen ska du ta bort 6égonen
fran 6gonstyrningssystemet.

2.8 Elektricitet

Oppna inte Tobii Dynavox I-Series-enhetens hélje, med undantag fér batteriluckan, eftersom du kan utséattas for
potentiellt farlig elektrisk spanning. Enheten innehaller inga delar som anvandaren kan underhélla.
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2.9 Mjukvara

Windows inkluderar Windows Defender som ger skydd mot virus, skadlig programvara och andra potentiella hot.
Oavsett om du anvander Windows Defender eller antivirusprogram fran tredje part rekommenderar vi att du alltid
haller ditt antivirusprogram uppdaterat.

@ Annan programvara an den som redan ar férinstallerad pa Tobii Dynavox I-Series installeras pa anvandarens
egen risk. Extern programvara kan leda till att Tobii Dynavox I-Series fungerar felaktigt och omfattas kanske inte
av garantin.

2.10 Barnsakerhet

ﬁ Tobii Dynavox I-Series ar avancerade datorsystem och elektriska apparater. Som sadana bestar de av manga
separata, sammanfogade delar. | hdnderna pa ett barn kan dessa delar skiljas fran enheten och eventuellt
utgdra en kvavningsrisk eller annan fara for barnet.

Sma barn bor inte ha tillgang till eller anvanda enheten om det inte sker under en féralders eller annan vuxens
dverinseende.

2.11 Omgivningskontroll

ﬁ Man bor inte forlita sig pa den programmerbara IR-fjarrkontroll — Omgivningskontrollenhet som enda metod for
att interagera med apparater som styrs av IR.

2.12 Eye Gaze

A Vissa kan bli trétta (pa grund av att de fokuserar och koncentrerar dgonen) eller fa torra 6gon (pa grund av att de
inte blinkar lika ofta) innan de vant sig vid Eye Gaze. Om du kanner dig trétt eller far torra 6gon ska du ta det
langsamt och begransa din sessioner med Eye Gaze efter egen niva. Fuktande dgondroppar kan hjalpa mot
ogontorrhet.

2.13 Tredje part

ﬁ Tobii Dynavox tar inget ansvar for konsekvenser orsakade av att Tobii Dynavox I-Series anvants for annat an det
avsedda anvandningsomradet, inklusive anvandning av Tobii Dynavox I-Series med tredjepartsprogram och/
eller maskinvara som andrar anvandningsomradet.
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3 Oversikt av Tobii Dynavox I-13 och I-
16

3.1 Huvudfunktioner

Tobii Dynavox I-Series har flera inbyggda funktioner. En del av dessa ingar som standard och en del kan bestallas som
tilldggsfunktioner.

Standardfunktioner: 2 x Kamera, 1 x mikrofon, 2 x hdgtalare, 1 x IR-omgivningskontrollenhet, 1 x Bluetooth® och 1 x
WLAN (Wireless Local Area Network).

3.2 Produktbeskrivning

En Tobii Dynavox I-Series-enhet har en kapacitiv fargpekskarm med LED-bakgrundsbelysning. Tobii Dynavox I-13 har en
13,3" skarm med en upplésning pa 1920 x 1080 bildpunkter. Tobii Dynavox 1-16 har en 15,6" skarm med en upplosning pa
1920 x 1080 bildpunkter.

3.2.1 Tobii Dynavox 1-13 och Tobii Dynavox |1-16

o
— - =S
15.6”
13.37
e
u ) L C ) )
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3.2.2 Uttag, sensorer och knappar

© o

lo

1
I

Figur 3.1 Framsida

\k\_

o@

Placer- | Beskrivning Placer- | Beskrivning
ing ing
1 Statusindikator 6 Anpassningsbar knapp 1 -

Triangel (konfigurerbar)

Trackstatus (standard fér
pekstyrning)

2 Ljussensor 7 Anpassningsbar knapp 2 -
Fyrkant (konfigurerbar)

Kalibrera dgonstyrningsenhet
(standard for pekstyrning)

Mikrofon 8 Volym ner
Kamera med 2 MP och fast 9 Volym upp
fokus (FF)

5 Ogonstyrningsenhet
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Figur 3.2 Baksida

Placer- | Beskrivning Placer- | Beskrivning
ing ing
10 Kamera med 8 MP och 13 Monteringsplatta
autofokus (AF)
11 Stromknapp 14 Hogtalare
12 Partnerfonster 15 Programmerbar IR-fjarrkontroll/
ECU (séndare och mottagare)
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Figur 3.3 Undersida, vanster och hdger sida

Pl_acer- Beskrivning Pl_acer- Beskrivning
ing ing
16 Stromkontakt 19 Kontaktport 1
17 USB 3.0-anslutningar (2) 20 Kontaktport 2
18 Horlursuttag pa 3,5 mm 21 Batterilucka

Tvinga aldrig in en kontakt i ett uttag. Om kontakten inte kan sattas in i uttaget relativt latt passar de férmodligen
inte ihop. Kontrollera att kontakten matchar uttaget och att du har placerat kontakten ratt i forhallande till uttaget.

Var extra forsiktig med USB-kontakterna.

3.3 Forinstallerad programvara

Tobii Dynavox I-Series-enheten levereras med all férbestéalld och nédvandig programvara installerad och klar att
anvandas. Om du behdver ominstallera nagon gang ska du utféra en fabriksaterstéllning. Mer information finns i 5.72

Aterstélla Tobii Dynavox I-Series, sida 43.
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4 Batterieri Tobii Dynavox I-Series

4.1 Batterier

Tobii Dynavox I-Series-enheten har ett inbyggt batteri och en batteriindikator. Batteriindikatorn skickar ut en varning om lag
batteriniva nar batteriet sjunker under 10 % av sin kapacitet. Om Tobii Dynavox I-Series inte stromsatts av
stromforsdrjningsenheten kommer Tobii Dynavox I-Series-enheten att stdngas av automatiskt. Mer information finns i
Bilaga D Tekniska specifikationer, sida 55.

4.2 Ladda Tobii Dynavox I-Series

1. Anslut natsladden till enhetens stromkontakt.
2. Anslut natadaptern till ett eluttag och ladda enheten tills batteriet ar fulladdat.

Information om enhetens batteriférvarings- och laddningstemperaturer finns i 2 Sékerhet, sida 11.

421 Statusindikatorns beteende

Statusindikatorn lyser i tre (3) farger:

e Gron — Fulladdad
e Bla— Laddar
e ROd — Fel

Om indikatorn blinkar tre (3) ganger nar strombrytarknappen trycks in ar batterinivan under kritisk niva och
batteriet maste laddas.

4.3 Byta batteri

Anvandaren far bara byta ut batteriet mot ett TDG G1-batteripaket som séljs av Tobii Dynavox. Om det byts ut
mot en felaktig batterityp finns det risk for explosion.

Se till att stdnga av enheten. Mer information finns i 5.2 Stdnga av enheten, sida 23.
Koppla bort stromkontakten fran enheten.

Placera enheten med skarmen nedat.

Skruva loss de fem (5) skruvarna som haller batteriluckan pa plats med en stjarnmejsel.

APON -~
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6. Drai batterifliken for att ta ut batteriet ur batterifacket.

Passa in de tva batteriikonerna, en pa batteriet och en pa enheten, sa att batteriet hamnar i ratt lage.

8. Satt tillbaka batteriluckan.
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5 Anvanda Tobii Dynavox I-Series

Ingen annan kunskap an lasférmaga kravs for att installera Tobii Dynavox |-Series-enheten. Félj anvdndarmanualen och
snabbstartsmanualen.

5.1 Starta enheten

Enheten startas pa nagot av féljande satt:

e Tryck pa strombrytaren pa enhetens ovansida. (Placering 11 i Figur 3.2 Baksida, sida 17)
e Aktivera en konfigurerad kontakt.

n Mer information om att konfigurera en kontakt finns i 5. 71.4 Kontakter, sida 40.

Nar du har startat enheten lyser stromindikatorn blatt eller gront beroende pa om enheten ar ansluten till vagguttaget eller
batterier. Mer information om indikatorerna finns i Bilaga C Datorenhetens driftldgen och indikatorstatus, sida 53.

511 Forsta starten

Nar du startar din Tobii Dynavox |-Series for forsta gangen behdver du utféra ett par steg for att stalla in din I-Series med
ratt programvara och sprak. Hela processen tar vanligtvis mellan 10-15 minuter.

Omedelbart efter att du har startat I-Series vagleds du genom Windows valkomstprogram (Out-of-box experience -
OOBE). Det kraver att du accepterar slutanvandaravtalen fér bade Microsoft och Tobii Dynavox. Det ar ocksa har du
staller in dnskat sprak och tidszon. Du kommer ocksa att kunna ansluta till ett WiFi-natverk. Folj bara instruktionerna pa
skarmen for att ga vidare till nasta steg.

n Internetanslutning ar inget krav.

51.1.1 Lokalt konto jamfért med Windows-konto

51.1.11 Vad ar ett lokalt offline-konto i Windows 107

Ett lokalt konto &r ett anvdndarnamn och I6senord som du anvander for att logga in pa nagot av Windows aldre
operativsystem. Det ger dig atkomst till systemets resurser och later dig anpassa det enligt dina installningar och
preferenser. Ett lokalt anvandarkonto i Windows 10 gér det méjligt att installera traditionella skrivbordsappar, anpassa
instéllningar och anvanda operativsystemet pa det gamla sattet. Lokala offline-konton kan sjélvklart skapas for ett enskilt
system, s& om du har flera enheter maste du anvanda ett separat lokalt konto fér var och en av dem. Aven om det inte
rekommenderas finns mdjligheten att ta bort I6senordsskyddet for den har typen av offline-konton.

Du har atkomst till Windows Store men om du anvander Windows 10 Home kan du inte hdmta och installera appar utan ett
Microsoft-konto. Om du anvander Windows 10 Pro, Enterprise eller Education kan du dock installera appar fran Windows
Store, men bara om de ar gratis. FOr betalappar maste du anvanda ett Microsoft-konto sa att deras licens ar kopplad till
dig. Slutligen, om du anvander ett lokalt offline-konto i Windows 10, kommer inte dina instéllningar att synkroniseras pa
alla de datorer och enheter du anvander.

51.1.1.2 Vad ar ett Microsoft-konto?

Ett Microsoft-konto ar ett nytt namn fér alla tidigare konton fér Microsoft-produkter. S& om du nagonsin har anvant tjanster
som Hotmail, Outlook.com, Skype eller enheter som Xbox- spelkonsoler eller Windows-mobiler har du sékerligen redan ett
Microsoft-konto. Genom att sl ihop alla dessa olika konton och ge dem ett nytt namn méjliggér Microsoft fullstandig
integrering av sina tjanster genom ett enda online-konto. Detta innebéar att du kan anvanda det for att fa atkomst till allt
som ar kopplat till Microsofts ekosystem. Las den har artikeln fér mer information om hur du skapar ett Microsoft-konto och
varfér du bor géra det: https://www.digitalcitizen.life/what-is-microsoft-account.

Den stora skillnaden jamfort med ett lokalt konto ar att du anvander en e-postadress istallet for ett anvandarnamn for att
logga in pa operativsystemet. Du kan alltsa anvanda antingen en e-postadress kopplad till Microsoft (hotmail.com, live.
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com eller outlook.com) eller Gmail och t.o.m. en leverantérsspecifik e-postadress for att skapa ditt Microsoft-konto. Denna
typ av inloggningsprocess innebar att du inte kan ta bort I6senordsskyddet, utan endast andra det.

51.1.2 Skapa ett anvandarkonto

n Tobii Dynavox rekommenderar att ett Microsoft-konto anvands nar sa ar majligt.

Fordelarna med ett Microsoft-konto inkluderar molnlagring i One Drive for att sakerhetskopiera sadana filer som
foton, videor, m.m., enkle lI6senordsaterstallning via Microsoft, mojligheten att képa betalappar i Microsoft Store,
féraldrakontroll, synkronisering av enheter och Hitta min enhet.

Om du redan har ett Microsoft-konto som du vill anvanda sa gar det bra.

1. Valj texten Skapa konto pa sidan och f6lj instruktionerna.
Ange din e-postadress.

Nar du skapar ett Microsoft-konto kan du anvanda din aktuella e-postadress oavsett doman (t.ex.
@ @gmail, @yahoo, m.fl.)

3. Loggain
4. Valj Stéll in PIN-kod och folj stegen eller valj Gor detta senare for att stélla in den vid ett senare tillfélle.

n Loésenord ar inte alltid sakra. En PIN-kod later dig logga in pa din enhet pa ett sakrare satt.

5. Valj Nasta for att stalla in Microsoft OneDrive, din personliga molnlagring.
Windows kommer automatiskt att spara filer till Microsoft OneDrive.

Valj Spara endast filer pa denna dator om du inte vill att Windows ska anvanda Microsoft OneDrive.

Tobii Dynavox rekommenderar ocksa att du skapar ett gratiskonto pa myTobiiDynavox.com. Dér kan du spara,
@ sékerhetskopiera och dela siduppséttningar med andra anvéndare frdn en och samma plats.

51.13 Tobii Dynavox-konfiguration

Nar stegen ovan ar genomférda kommer en Tobii Dynavox-installationsguide att starta. Installationsguiden kommer att be
dig om en QR-kod som anger vilken Tobii Dynavox-programvara som ska installeras. QR-koden tillhandahalls pa ett
papper tillsammans med din enhet och installationsguiden later dig anvanda den inbyggda bakre kameran for att skanna
den. Alternativt kan du ange produktkoden, som finns pad samma papper som QR-koden, manuellt. Nar QR-koden/
produktnyckeln har lasts in kommer systemet agna ca. 5-10 minuter at att konfigurera din Tobii Dynavox-
kommunikationsprogramvara. Under tiden kommer du bli ombedd att bekrafta sdkerhetsinformation och hantera
enhetsinstallningar. Nar din programvara ar konfigurerad kommer du att meddelas om detta automatiskt.

1. Taupp QR-koden ur ladan och skanna den med enhetens bakatvanda kamera.

n Mata in licensnumret manuellt om kameran inte kan lasa QR-koden.

2. Ett alternativ later dig valja om enheten ska tillatas logga in pa anvandarkontot automatiskt nar den startas. Lamna
kryssrutan markerad om du vill loggas in automatiskt och skriv Idsenordet for anvandarkontot som stalldes in i
foregaende steg ovan. Avmarkera kryssrutan om du vill ange I6senordet for anvandarkontot nar enheten startas.
Klicka pa Nasta nar du ar klar.

3. Enheten kommer da att konfigurera och slutfora installationen. Nar detta ar klart ar enheten fardig att
anvandas!

Grattis! Nu kan du anvanda din Tobii Dynavox-enhet!
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51.2 Losenordsinformation

Tobii Dynavox |-Series-enheten &r konfigurerad att starta utan ett I6senord. Aven om det ar ovanligt finns det situationer da
I6senordsfonstret kan dyka upp, till exempel nar du skapar en ny anvandare i operativsystemet, nar du atervander fran
operativsystemets strémsparlége eller nar du hamtar programvaruuppdateringar pa Internet.

Om du bestammer dig for att &ndra I6senordet till ditt anvandarkonto i din Tobii Dynavox I-Series-enhet bér du
skriva ner det och forvara det pa en saker plats. Om du inte har I6senordet kanske inte Tobii Dynavox kundtjénst
kan hjélpa dig férran du har aterfatt det fran Microsoft.

Loésenordet ar skiftiageskansligt.

Om l6senordsfénstret visas och du ombes ange ett I6senord behdver du kunna det eller veta var det finns. Anvand
Windows skarmtangentbord eller ett externt USB-tangentbord (ingar ej) for att skriva I6senordet.

5.2 Stanga av enheten

Enheten ska stédngas av pa nagot av féljande satt:

e Via Startmenyn i Windows (rekommenderas).
e Genom att trycka pa strombrytaren.
e Via kommunikationsprogramvaran som &r installerad pa enheten.

Om du inte kan stanga av enheten pa nagot av ovanstaende satt kan du halla ned strémbrytaren pa enhetens évre kant i
sju sekunder. Enheten stangs da av direkt, utan att vanta pa att 6ppna program stangs.

n Det har anses inte vara en korrekt stdngning av Windows och bdr bara anvandas nér det ar helt nédvandigt.

5.3 Anvandning av Eye Gaze

Tobii Dynavox I-Series-enheter fungerar som vanligt oavsett glaségon, kontaktlinser, 6gonfarg eller ljusférhallanden. Eye
Gaze later dig styra datorn med égonen med hjalp av program som anvander égonstyrning (som Tobii Dynavox Snap
Core First® / Communicator 5) eller med Windows Control.

5.3.1 Positionering

X cm / inches H‘

Figur 5.1 Positionering
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Tobii Dynavox I-Series ar utformad for att fungera optimalt nar enheten ar placerad parallellt med anvandarens égon pa ca
60 cm avstand, se Figur 5.1 Positionering, sida 23.

X cm / inches I

Figur 5.2 Placering nar anvandaren lutar sig at sidan eller ligger ned.

Detta innebar att om anvandaren lutar sig at sidan eller ligger ned maste Tobii Dynavox I-Series ocksa lutas for att
anvandarens 6gon ska vara placerade parallellt med skarmen och pa optimalt avstand, se Figur 5.2 Placering nér
anvéndaren lutar sig at sidan eller ligger ned., sida 24.

Kontrollera att anvandaren sitter bekvamt nar placeringen av och avstandet till enheten &r optimalt. Var ocksa
uppmarksam pa att saval anvandarens komfort som Eye Gaze forbattras om solljus inte faller direkt pa skarmen
eller anvandarens 6gon.

Anvandaren bor vara placerad pa optimalt avstand for basta méjliga Eye Gaze.

5.3.2 Tips for utomhusanvandning

Har ar nagra tips for battre prestanda nar 6gonstyrningsenheten anvands utomhus, speciellt i starkt solsken

e Det kan vara bra att kalibrera om under olika tider pa dagen pa grund av omgivningsférandringar sdsom andrat ljus
eller efter att ha varit inomhus och gatt ut.

e Anvand en keps eller liknande for att skugga 6gonen. Detta kommer att férbattra 6gonstyrningsenhetens prestanda
avsevart.

e Undvik direkt solljus pa 6gonstyrningsenheten for att den ska spara sa bra som mdgjligt.

5.3.3 Trackbox

Med Tobii Dynavox I-Series kan man rora huvudet valdigt fritt. Om Tobii Dynavox I-Series ar korrekt kalibrerad och
placerad framfér anvandaren kravs inga ytterligare justeringar.

Tobii Dynavox |-Series genererar en trackbox av branschledande storlek med de ungefarliga matten 30 cm x 20 cm x 20
cm (bredd x héjd x djup). Trackbox ar en osynlig ruta placerad ca 60 cm rakt ut fran en punkt strax ovanfér mitten av
skarmen, se Figur 5.3 Trackbox, sida 25.

Vid 70 cm tillater Tobii Dynavox I-Series att huvudet forflyttas i sidled ca 50 x 36 cm eller 35 x 30 cm beroende pa vilken
o6gonstyrningsenhet Tobii Dynavox |-Series ar utrustad med. Mer information finns i Bilaga D Tekniska specifikationer, sida
55.
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For att Eye Gaze ska fungera korrekt maste alltid minst ett av anvandarens dgon hela tiden vara inom trackboxen.

Figur 5.3 Trackbox

534 Trackstatus

> Track Status = O

Funktionen Trackstatus anvands for att kontrollera att anvandaren ar korrekt placerad framfér 6gonstyrningsenheten.

e De tva (2) vita punkterna - Anvandarens 6gon och hur denne ar placerad i férhallande till skarmen. For optimal
placering ska de vita punkterna vara i mitten av det svarta omradet.

e Den fargade mataren till hdger med den vita pilen - Hur langt ifrén eller nara skdrmen anvandaren ar placerad.
— Omden vita pilen ar i mitten av matarens grona omrade sitter anvandaren pa optimalt avstand fran skarmen.
—  Om pilen ar pa matarens nedre del — flytta anvandaren narmre.
—  Om pilen ar pa matarens 6vre del — flytta anvandaren langre fran skarmen.

1. VAalj ett av féljande satt for att dppna Trackstatus:

e Valj knappen Trackstatus, placerae i Figur 3.1 Framsida, sida 16, pa enheten.
e Oppna Trackstatus fran din Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5
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2. Placera anvandaren
3. Klicka pa Stang nar du ar fardig.

5.3.5 Ogonstyrningsinstaliningar

5.3.5.1 Kalibreringsfliken

Aktivering  Aterkoppling  Allmant

Kalibreringsprofit

Kalibreringsprofil: Visar namnet pa den profil som ar aktiv.

Hantera profiler: Valj denna knapp for att byta till en redan befintlig profil. Mer information finns i 5.3.5.1.1 Hantera
profiler, sida 26.

Skapa ny profil: Valj denna knapp for att skapa en ny profil. Mer information finns i 5.3.5.1.2 Skapa ny profil, sida 27.

Kalibreringsresultat: VValj den har knappen for att visa resultatet av kalibreringen. Mer information finns i 5.3.5.1.3
Kalibreringsresultat, sida 27.

Testa kalibrering: Valj denna knapp for att 6ppna sidan for kalibreringstest. Mer information finns i 5.3.5.1.4 Testa
kalibrering, sida 28.

Spara 6gonen: Valj hur enheten ska spara anvandarens 6gon: Bada, vanster eller héger.

Stélla in skarm: Stalla in 6gonstyrningsenhet. (Galler inte I-Series) Folj anvisningarna pa skarmen for att stalla in
o6gonstyrningsenheten.

Kalibrering: Valj knappen Anpassa for att personanpassa kalibreringsprocessen. For mer information, se 5.3.5.1.5
Kalibrering, sida 29. Valj knappen Kalibrera for att paboérja en ny kalibrering och f6lj anvisningarna pa skarmen.

5.3.5.1.1 Hantera profiler
Pa sidan "Hantera profiler" kan du aktivera eller radera en befintlig profil.

Mitt pa skarmen, under aktiv profil, kan du se namnet pa den profil som &ar aktiv.

Alla tillgangliga profiler kommer att vara listade pa sidan. Anvand knapparna < och > for att bladdra bland de
tillgangliga profilerna.

5.3.5.1.1.1 Aktivera en profil

Valj knappen med namnet pa den profil du vill aktivera.

Valj knappen Aktivera i det évre hogra hérnet av skarmen.

Valj Ja for att aktivera den valda profilen eller Nej om du vill avbryta.
Valj Stang for att Idmna sidan.

PN~

5.3.5.1.1.2 Radera en profil

1. Valj knappen med namnet pa den profil du vill radera.
Valj knappen Radera i det 6vre vanstra hérnet av skarmen.
3. Valj Ja for att radera den valda profilen eller Nej om du vill avbryta.

n
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4. Valj Stang for att IAmna sidan.

5.3.5.1.2 Skapa ny profil

1. Placera anvandaren sa att de tva punkterna, som representerar anvandarens 6gon, ar i mitten av rutan som visas
pa skarmen.

2. Valj knappen Anpassa for att personanpassa kalibreringen.
Mer information finns i 5.3.5.1.5.1 knappen, sida 29.

3. Valj knappen Skapa ny profil.
4. Valj Ja for att fortsatta eller Nej for att avbryta.
5. Ge den nya profilen ett namn.

Q Tangentbordet och musen maste anvandas.

Endast alfanumeriska tecken kan anvandas.

6. Valj knappen Starta for att starta kalibreringsprocessen eller Avbryt for att stoppa den.
Kalibreringen startar omedelbart.

7. Kontrollera kalibreringsresultaten.
Mer information finns i 5.3.5.1.3 Kalibreringsresultat, sida 27.

8. Valj Stang for att acceptera kalibreringen.

5.3.5.1.3 Kalibreringsresultat

P4 sidan med kalibreringsresultat kan du se resultatet av kalibreringen for var och en av kalibreringspunkterna. Hur manga
kalibreringspunkter som visas pa sidan varierar beroende pa vilken kalibreringstyp du har valt och hur du har anpassat
kalibreringen.

En kalibreringspunkt kan ha tre (3) olika status:

e  Mycket bra (Gron)
e Bra (Gul)
e Inga data (Rod)
5.3.56.1.3.1 Forbéttra kalibreringspunkter
Gor féljande om en kalibreringspunkt behdver forbattras:

1. Satt markeringsrutan Pa/Av for Valj punkter med blicken till Pa for att aktivera kalibreringspunkterna sa att de kan
véljas med blicken. (Valfritt)
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2. Valj kalibreringspunkter att forbattra.

3. Valj knappen Forbattra punkt(er) for att starta kalibreringen av de valda kalibreringspunkterna.
4. Upprepa steg 1-3 vid behov.

53.5.14 Testa kalibrering

Pa sidan for att testa kalibreringen kan den testas med hjalp av férinstallda mal pa skarmen for att se om anvandaren
behdver kalibrera om égonstyrningsenheten.

1. Titta pa punkterna i var och en av cirklarna pa skarmen for att se hur exakt 6gonstyrningen ar i detta omrade.
2. Valj Klar nar du ar fardig.
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5.3.5.1.5 Kalibrering

5.3.5.1.5.1 knappen

Valj knappen Anpassa i kalibreringsomradet for att personanpassa kalibreringsprocessen.

Stimulushastighet

Kalibreringspunkter: Valjom 1, 2, 5 eller 9 kalibreringspunkter ska anvandas.
Kalibreringsomrade: Mer information finns i 5.3.5.1.5.1.1 Kalibreringsomréade, sida 30.

Genomgang: Satt kryssrutan for genomgang till "Pa&" for att aktivera funktionen dar du anvénder tangenten "S" pa
tangentbordet eller trycker/klickar for att ga genom kalibreringen.

Kalibreringsljud aktivera/inaktivera funktionen Kalibreringsljud.
Stimulus:
Valj knappen Bladdra for att andra Stimulus fran den vita standardpunkten till:

e En av medféljande stimuli, bild eller video
e En bild av anvandarens favoritleksak

e En favoritvideo

e Eller nagot annat.

Bakgrund: Valj knappen Bakgrund for att &ndra bakgrundsfargen for kalibreringsproceduren.
Stimulushastighet: Valj i vilken hastighet stimulus ska flyttas runt pa skarmen:

e Langsam
e Medel
e Snabbt

Stimulusstorlek: Valj i vilken storlek storleken stimulus ska visas pa skarmen:

e Liten
e Medel
e Stor

Stang: Valj knappen Stang for att lAmna sidan.
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5.3.5.1.5.1.1  Kalibreringsomrade

Valj knappen Kalibreringsomrade for att kunna anpassa kalibreringsomradet.

Anpassning av kalibreringsomradet kan vara praktiskt om du har upptackt att anvandaren inte kan komma at vissa delar
av skdrmen med hjalp av Eye Gaze. Genom att anpassa storleken pa kalibreringsomradet for att pa sa satt utelamna de
omrade som anvandaren inte kommer at, kan kalibreringen férbattras generellt.

Du kan flytta och andra storlek pa kalibreringsomradet sa att det passar ditt féredragna omrade pa skarmen.

Valj nagon av féljande knappar:

e OK — for att stélla in kalibreringsomradet till den storlek du valt och Iamna instéllningarna for kalibreringsomrade.
e Avbryt — for att ignorera &ndringarna och lamna instéllningarna for kalibreringsomrade.
e Standard — for att aterstalla kalibreringsomradet till fabriksstandard.

5.3.56.1.5.2 Kalibrera

Valj knappen Kalibrera for att starta kalibreringsprocessen. Folj anvisningarna pa skarmen.

Sa har personanpassar du kalibreringen, se 5.3.5.1.5.1 knappen, sida 29.
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5.35.2 Aktiveringsfliken

5.3.5.2.1 Blickinstallningar

Kalibrering Aterkoppling ~ Allmant

Under aktiveringsfliken staller man in alla installningar for hur anvandaren ska interagera med Eye Gaze. Om anvandaren
ska anvanda Blick eller Blick och Kontakt for att utféra atgarden och hur interaktionen ska bete sig.

Aktiveringsmetod:

e Blick — Valj Blick om du vill anvanda 6gonfokuseringspunkten for att aktivera zoomfunktionen som avslutas med att
den dnskade uppgiften utférs.

e Blick och Kontakt — Valj Blick och Kontakt om du vill anvanda en kontakt for att aktivera zoomfunktionen som
avslutas med att den 6nskade uppgiften utfors.

Fokuseringstid for knapp (millisekunder)

Fokuseringstid for knapp kan stéllas i 8 olika nivaer - flytta bara blicken till dnskad position for att &ndra installningen.
Genom att andra fokuseringstid for knapp justerar du hur I1&nge anvandaren maste fixera blicken pa en knapp innan
uppgiften utférs. Kortare fokuseringstid for knapp finns till vénster pa skalan och langre tid till hoger.

Titta bort innan du viljer igen

e Pa-\Valj Pa for att aktivera Titta bort innan du véljer igen. Nar den ar P4, maste anvandaren titta bort fran det
aktiva fokusomradet for att kunna valja samma fokusomrade igen.

e Av -\Valj Av for att inaktivera Titta bort innan du viljer igen. Nar den ar Av kommer det aktiva fokusomradet att
aktiveras om och om igen sa lange anvandaren fortsétter att fokusera pa omradet. (Standard)

5.35.2.2 Installningar for Blick och Kontakt

Kalibrering Aterkoppling  Allmant

Minsta Klicktid:
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Den minsta klicktiden kan stallas in till 8 olika nivaer. Flytta bara blicken till 6nskad position for att &ndra installningen.
Andring av minsta klicktid tid kommer att justera hur lang tid anvéndaren maste trycka pa kontakten innan ett val gérs.
Kortare klicktid for tangentbord finns till vénster pa skalan och langre till hdger.

Tid mellan flera Klick::

Tiden mellan klickar kan stallas in till 8 olika nivaer. Flytta bara blicken till dnskad position for att andra installningen.
Andring av tiden mellan klickningar justerar hur lange "déd tid" som programvaran fér dgonstyrningsenheten véntar innan
ytterligare kontaktinmatning tillats. Kortare klicktid for tangentbord finns till vanster pa skalan och langre till hoger.

Titta bort innan du viljer igen

e Pa-Valj Pa for att aktivera Titta bort innan du véljer igen. Nar den ar P4, maste anvandaren titta bort fran det
aktiva fokusomradet for att kunna valja samma fokusomrade igen.

e Av - Valj Av for att inaktivera Titta bort innan du viéljer igen. Nar den ar Av kommer det aktiva fokusomradet att
aktiveras om och om igen sa lange anvandaren fortséatter att fokusera pa omradet. (Standard)

Kontaktinmatning: .

e Vil knappen Andra for att valja vilken tangent pa ett vanligt tangentbord ska anvandas som kontaktingang istéllet
for att behdva trycka pa en fysisk kontakt. Tangenten F12 ar vald som standard. For tillgangliga tangenter pa
tangentbordet, se Figur 5.4 Tillgdngliga tangentbordstangenter, sida 32

Figur 5.4 Tillgangliga tangentbordstangenter

5.3.5.3 Fliken Feedback

Kalibrering ~ Aktivering Allmant

Aterkopplingstyp

Aterkopplingsstorlek

Aterkoppiingsopacitat
)

Feedbacktyp:

e Klocka — Den visuella feedbacken ar en klocka som fylls under den angivna fokuseringstiden for knappen. Nar
klockan ar helt fylld &r uppgiften genomférd.

e Punkt — Den visuella feedbacken ar en krympande punkt fér Gaze-anvandare eller en statisk punkt for
kontaktanvandare nar en uppgift genomfors.

e Osynlig — Ingen visuell feedback visas pa skarmen nar uppgiften genomfors.
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Feedbackfirg: Valj knappen Andra for att valja farg pa aterkopplingspunkten. Fér tillgéngliga farger, se Figur 5.5
Tillgéngliga farger, sida 33.

Figur 5.5 Tillgangliga farger

Feedbackstorlek: Aterkopplingsstorleken fér den valda aterkopplingstypen kan stéllas in till tre (3) olika varden.

e Liten
e Medel
e Stor

Aterkopplingsopacitet (%): Andra opacitet fér feedback till mellan 10 och 100 %.

5354 Fliken Allmant

Kalibrering ~ Aktivering  Aterkoppling

Visa genvag for TD Control

5.3.54.1 Wake-on-Gaze®

Tobii Dynavox I-Series-enheten kan stéllas in pa att vakna fran Strémsparlaget automatiskt nar den registrerar att dina

6gon tittar pa skarmen.

5.3.56.4.1.1 Aktivera Wake-on-Gaze®
Sa har aktiverar du Wake-on-Gaze pa enheten:

1. Oppna Ogonstyrningsinstillningar.
2. Valj fliken Allmént.
3. Kontrollera att Wake-on-Gaze ar Pa.

5.3.54.1.2 Inaktivera Wake-on-Gaze®
Sa har inaktiverar du Wake-on-Gaze pa enheten:

1. Oppna Ogonstyrningsinstillningar.
2. Vvaljfliken Allmant.
3. Kontrollera att Wake-on-Gaze ar Av.
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53542 Menyn utanfér skdrmen

Menyn utanfér skdrmen ar en genvagsmeny for féljande funktioner:

e Pausa — Pausa dgonstyrning

e Vilolage — Satt enheten i vilolage.
e TD Control — Starta programmet TD Control.
Denna genvéag kan aktiveras/inaktiveras, se 5.3.5.4.3 Visa TD Control-genvég, sida 34.
5.3.56.4.2.1 Aktivera Menyn utanfér skdrmen
Aktivera Menyn utanfor skarmen pa enheten:

1. Oppna Ogonstyrningsinstillningar.

2. Valjfliken Allmant.

3. Settill att Menyn utanfoér skdrmen ar installd pa Ja.
5.3.5.4.2.2 Inaktivera Menyn utanfér skédrmen
Inaktivera Menyn utanfér skarmen pa enheten:

1. Oppna Ogonstyrningsinstillningar.

2. Valj fliken Allmant.

3. Setill att Menyn utanfor skarmen ar installd pa Nej.
53543 Visa TD Control-genvag

En genvag till TD Control kan visas pa Menyn utanfér skarmen for enkel atkomst till TD Control.

5.3.5.4.3.1 Visa TD Control-genvégen
Visa TD Control-genvagen pa enheten:
1. Oppna Ogonstyrningsinstillningar.
2. Valj fliken Allmant.
3. Settill att Visa TD Control-genvég ar installd pa Ja.
5.3.5.4.3.2 Inaktivera TD Control-genvég
Sa har inaktiverar du Wake-on-Gaze pa enheten:

1. Oppna Ogonstyrningsinstillningar.

2. Valjfliken Allmént.

3. Settill att Visa TD Control-genvég ar installd pa Nej.
53544 Loggar

Valj knappen Loggar och félj anvisningarna pa skarmen for att exportera 6gonstyrningsenhetens instéllningslogdfiler till
skrivbordet pa -enheten.

5.4 Konfigurera Windows Hello
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