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1 Inleiding
Hartelijk dank voor de aankoop van een Speech Case van Tobii Dynavox!

Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat dit product optimaal presteert.

Speech Case is een Tobii Dynavox-spraakaccessoire bedoeld voor gebruik met een iPad als ondersteunende bedieningseenheid
voor communicatie en voor computertoegang voor mensen met een spraak-/taalbeperking of lichamelijke of een cognitieve
beperking.

Speech Case komt in 2 maten: 9,7 inch (Speech Case) en 12,9 inch (Speech Case Pro). Beide modellen hebben de-
zelfde functionele componenten, functies en productlay-out. Tenzij anders aangegeven, moeten alle verwijzingen naar
Speech Case in deze handleiding worden begrepen als van toepassing op beide modellen.

1.1 Verklaring van waarschuwingen
In deze handleiding maken we gebruik van vier (4) soorten waarschuwingen:

Het “Let op” symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een belangrijke situatie of een situatie die speciale aandacht
vereist.

Het “Voorzichtig” symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot beschadiging, of storing, van
de apparatuur.

Het “Waarschuwing” symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die mogelijkerwijs kan leiden tot letsel bij
de gebruiker indien de waarschuwing wordt genegeerd.

Het “Hoge Volume” symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot gehoorverlies.

Het “Hoge temperatuur” symbool wordt gebruikt om te informeren over de oppervlaktetemperatuur die letsel of ongemak
kan veroorzaken.

1.2 Symbolen en opschriften
Dit gedeelte biedt informatie over de symbolen die worden gebruikt op de Speech Case, de bijbehorende accessoires en de
verpakking.

Symbool of opschrift Beschrijving

Veiligheidsklasse II dubbel geïsoleerde uitrusting.

Weggooien volgens de vereisten in uw land.

CE is een afkorting van de Europese Gemeenschappen en
hieruit blijkt voor douaneambtenaren in de Europese Unie dat
het product voldoet aan een of meer van de Europese
richtlijnen.

Dit is een certificeringsmarkering voor elektronische producten
die in de Verenigde Staten worden gefabriceerd of verkocht.
Dit geeft aan dat de elektromagnetische interferentie van het
apparaat binnen de limieten valt zoals goedgekeurd door de
Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission).
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Symbool of opschrift Beschrijving

Raadpleeg de gebruikershandleiding

Australisch Elektrisch Veiligheidssysteem Wettelijk
Conformiteitsmerk.

Richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen.

+ Volume omhoog

- Volume omlaag

1.3 Bedoeld gebruik
Bij gebruik met een juist geconfigureerde iPad, is de Tobii DynavoxSpeech Case een spraakgenererend apparaat (SGD naar het
Engels) voor mensen die problemen hebben met hun spraakvermogen als gevolg van een blessure, handicap of ziekte. De
Tobii Dynavox Speech Case kan gekoppeld worden met de iPad via Bluetooth om te werken als een audio-uitvoerapparaat en scha-
kelaar / hub.

De Speech Case is geen levensreddend apparaat.

Als de Speech Casekapot is, kan de gebruiker hiermee niet communiceren.

Het apparaat is vooral bedoeld voor gebruik binnenshuis.

1.4 Inhoud van het pakket

Het wordt aanbevolen om de originele verpakkingsmaterialen voor de Speech Case te bewaren.

Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de garantie val-
len, wordt het aanbevolen de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) bij de verzending te gebruiken. De meeste
transporteurs vereisen ten minste 5 cm (2 inch) verpakkingsmateriaal rond het apparaat.

Opmerking: Als gevolg van de regelgeving van de gezamenlijke commissie moeten alle verpakkingsmaterialen, zoals do-
zen, die naar Tobii Dynavox zijn verzonden, worden weggegooid.

Uw Speech Case-pakket bevat de volgende elementen:

● 1 Speech Case of Speech Case Pro
● 1 USB-oplader voor twee poorten
● 1 Micro-AB USB 2.0 elektriciteitssnoer
● 1 Draagband
● 1 gebruikershandleiding (gedrukt)
● 1 Snelle Start handleiding (gedrukt)
● 1 garantiedocument

6 1 Inleiding
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2 Veiligheid
Het Speech Case-apparaat is getest en goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met alle specificaties en normen die worden
vermeld in Bijlage B , pagina 20 van deze handleiding en in de Bijlage C Technische specificaties, pagina 22. Niettemin moeten er
een aantal veiligheidswaarschuwingen in acht worden genomen om een veilig gebruik van uw Speech Casete garanderen:

Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd

De gebruiker mag nooit de batterij proberen te veranderen. Het knutselen aan de batterij kan ontploffingsgevaar
veroorzaken.

De Speech Case dient niet te worden gebruikt als levensreddend apparaat en er dient niet op te worden gerekend als het
apparaat niet meer werkt vanwege bijvoorbeeld een stroomstoring.

Er kan sprake zijn van verstikkingsgevaar als kleine onderdelen losraken van het Speech Case-apparaat.

De riem en oplaadkabel kunnen verwurgingsgevaren voor jonge kinderen betekenen. Laat kleine kinderen nooit zonder
toezicht achter met de riem of oplaadkabel.

Het Speech Case-apparaat mag niet worden blootgesteld aan of worden gebruikt in regen of weersomstandigheden die
niet onder de technische specificaties van het Speech Case-apparaat vallen.

Jonge kinderen of mensen met een cognitieve beperking mogen geen toegang hebben tot het Speech Case-apparaat of
het apparaat gebruiken zonder toezicht van een ouder of andere verantwoordelijke volwassene.

Het Speech Case-apparaat dient voorzichtig te worden gebruikt als u in beweging bent.

2.1 Vermijden van gehoorbeschadiging

Het gebruik van een oortelefoon, hoofdtelefoon of luidsprekers met een hoog volume kan blijvend gehoorverlies tot gevolg
hebben. U kunt dit voorkomen door het volume op een veilig niveau te zetten. Het risico bestaat dat u na verloop van tijd
ongevoelig wordt voor hoge geluidsniveaus, die dan aanvaardbaar lijken maar toch schadelijk kunnen zijn voor uw gehoor.
Als u symptomen zoals oorsuizen ervaart, verlaag dan het volume of gebruik de oortelefoon of hoofdtelefoon niet langer.
Hoe luider het volume, hoe sneller uw gehoor kan worden beschadigd.

Gehoorspecialisten raden de volgende maatregelen aan om uw gehoor te beschermen:

● Beperk de duur dat u oor- of hoofdtelefoons met een hoog volume gebruikt.
● Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluid te overstemmen.
● Verlaag het volume als u pratende mensen in uw buurt niet hoort.

Voor een veilig volumeniveau:

● Stel een laag volume in.
● Verhoog het volume geleidelijk tot u een aangenaam en duidelijk hoorbaar geluid zonder vervorming verkrijgt.

2.2 Voedingsbron en batterijen

Het Speech Case-apparaat bevat een oplaadbare batterij. De prestaties van alle oplaadbare batterijen verminderen in de
loop der tijd. Daarom kan de mogelijke gebruiksduur van een volledig opgeladen Speech Case in de loop der tijd korter
worden dan toen het apparaat nieuw was.
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Het Speech Case-apparaat gebruikt een li-ion-polymeer-batterij.

In een warme omgeving kan het oplaadvermogen van de batterij negatief worden beïnvloed. De interne temperatuur moet
tussen 0℃ en 45℃ liggen om de batterij op te laden. Als de interne batterijtemperatuur meer dan 45℃ is, wordt de bat-
terij helemaal niet opgeladen.

Verplaats het Speech Case-apparaat naar een koelere omgeving om de batterij goed te laten opladen.

Stel het apparaat niet bloot aan vuur of temperaturen van meer dan 60℃. Dit kan leiden tot slecht functioneren, opwar-
men, ontbranden of ontploffen van de batterij. Houd er rekening mee dat de temperatuur in het meest ongunstige geval,
bijvoorbeeld in de kofferbak van een auto op een warme dag, hoger kan oplopen dan hierboven aangegeven. Het opber-
gen van het Speech Case-apparaat in een hete autokoffer kan dus een defect veroorzaken.

De Speech Case-batterij mag alleen worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur tussen 0℃ en 45℃.

Het Speech Case-apparaat mag alleen worden opgeladen met behulp van de meegeleverde stroomadapter. Bij gebruik
van niet-goedgekeurde stroomadapters kan het Speech Case-apparaat ernstig beschadigd raken.

Met het oog op een veilig gebruik van het Speech Case-apparaat mag u alleen een lader en accessoires gebruiken die
door Tobii Dynavox zijn goedgekeurd.

Open of wijzig de behuizing van het Speech Case-apparaat of van de voeding niet, want hierdoor kunt u aan een potenti-
eel gevaarlijke elektrische spanning worden blootgesteld. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onder-
delen. Probeer het Speech Case-apparaat of bijbehorende accessoires niet te gebruiken als deze mechanisch
beschadigd zijn.

Als de batterij niet is opgeladen of als de Speech Case niet is aangesloten op de voedingsbron, wordt het Speech Case-
apparaat afgesloten.

Als het netsnoer beschadigd is, kan dit alleen worden vervangen door servicepersoneel. Gebruik het netsnoer dan niet
totdat dit is vervangen.

Ontkoppel de stekker van de adapter van het stopcontact wanneer u het apparaat niet laadt en ontkoppel de voedingska-
bel van het apparaat.

Er geldt een speciale regelgeving voor de verzending van apparaten die li-ion-polymeer-batterijen bevatten. Als u deze
batterijen laat vallen of indeukt, of als er kortsluiting van de batterijen optreedt, kunnen deze een gevaarlijke hoeveelheid
warmte afgeven en ontbranden. Deze batterijen kunnen ook gevaarlijk zijn in vuur.

Raadpleeg de IATA-regelgeving bij verzending van lithium-metaal of lithium-ionbatterijen of -cellen: http://www.iata.org/
whatwedo/cargo/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx

De stroomadapter mag niet worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene of zorgverlener.

2.3 Temperatuur

Bij gebruik in direct zonlicht of een andere warme omgeving kunnen de oppervlakken van het Speech Case-apparaat
warm worden.

2.4 Montage
De Speech Case moet worden gemonteerd volgens de instructies van de FABRIKANT voor goedgekeurde montagebe-
vestigingen. Tobii Dynavox of zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel bij een persoon of zijn ei-
gendommen als een Speech Case van een gemonteerde configuratie valt. De montage van een Speech Case gebeurt
volledig op eigen risico van de gebruiker.
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2.5 Noodgevallen

Vertrouw niet op het Speech Case-apparaat voor noodoproepen. Het verdient aanbeveling over meerdere communicatie-
middelen te beschikken in noodsituaties.

2.6 Elektriciteit
Open de behuizing van het Speech Case-apparaat niet, want hierdoor kunt u aan een potentieel gevaarlijke elektrische
spanning worden blootgesteld. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.

2.7 Veiligheid voor kinderen

De Speech Case zijn geavanceerde computersystemen en elektronische apparaten. Ze bestaan uit tal van afzonderlijke,
aan elkaar gemonteerde onderdelen. In de handen van een kind kunnen bepaalde onderdelen loskomen van het apparaat,
met verstikkings- of andere gevaren voor het kind tot gevolg.

Jonge kinderen mogen geen toegang hebben tot het apparaat of het apparaat gebruiken zonder toezicht van een ouder of
andere verantwoordelijke volwassene.

2.8 Magnetisch veld

Het Speech Case-apparaat bevat magneten. Magnetische velden kunnen van invloed zijn op de werking van pacemakers,
defibrillators of andere medische hulpmiddelen. Over het algemeen moet een minimale afstand van 15 centimeter worden
bewaard tussen items met magneten en een hartapparaat.

Als u vermoedt dat het Speech Case-apparaat van invloed is op uw pacemaker of een ander medisch hulpmiddel, moet u
het gebruik van het Speech Case-apparaat stoppen en uw arts raadplegen voor specifieke informatie over het betrokken
medische hulpmiddel.

2.9 Derden
Elk gebruik van de Speech Case dat buiten de beoogde toepassing valt en gebruik samen met software of hardware van
derden waardoor de beoogde toepassing verandert, vormt een risico waarvoor Tobii Dynavox geen verantwoordelijkheid
neemt.
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3 Overzicht van de Speech Case
3.1 Voornaamste kenmerken
De Speech Case heeft diverse ingebouwde kenmerken.

● 2 × interne luidsprekers
● 2 × switchpoorten
● 1 × hoofdtelefoonaansluiting
● 1 × Bluetooth®-radio
● 1 × oplaadpoort
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3.2 Uiterlijk van het product

3.2.1 Poorten en apparaatknoppen

Afbeelding 3.1

Positie Beschrijving

1 Volume-tuimelschakelaar

2 Luidsprekers

#12006595 Tobii Dynavox Speech Case en Speech Case Pro Gebruikers-
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Afbeelding 3.2

Positie Beschrijving

3 Schakelaarpoorten (2)

4 Oplaadpoort

5 Oplaadindicatorlampje

6 Koptelefoonaansluiting

Sluit een connector nooit met geweld op een poort aan. Als u een connector niet vlot op een poort kunt aansluiten, past
hij er waarschijnlijk niet in. Vergewis u ervan dat de connector in de poort past en houd hem in de juiste positie ten op-
zichte van de poort.

3.3 Vooraf geïnstalleerde Firmware
De Speech Case wordt geleverd met alle benodigde firmware geïnstalleerd en gebruiksklaar.
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4 Batterijen in de Speech Case
4.1 Batterijen
De Speech Case heeft een ingebouwde batterij. Als de Speech Case-batterij niet voldoende is opgeladen, wordt de Speech Case
automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de Speech Case wordt uitgeschakeld vanwege verlies van batterijlading, gaat de Bluetooth ® koppeling verlo-
ren. Wanneer de Speech Case weer wordt ingeschakeld, herstel dan de Bluetooth ® koppeling zoals beschreven in para-
graaf 5.2 Installeer de iPad en koppel hem via Bluetooth®.

4.2 Het opladen van de Speech Case
1. Sluit de stroomkabel aan op de oplaadpoort van de Speech Case.

2. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact en laad de Speech Case op tot de batterij volledig opgeladen is.

3. Nadat uw Speech Case volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van zowel het apparaat als het stopcontact.

Het is niet mogelijk om de batterij te ver op te laden. De batterij kan prima 's nachts worden opgeladen.

U kunt de Speech Case blijven gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

Door interne chemische reacties kunnen de prestaties van de batterij in de loop der tijd achteruitgaan. Daarnaast kan de
verwachte levensduur van de batterij worden verkort of kan het Speech Case apparaat beschadigd raken als de gebruiks-
voorwaarden (opladen, ontladen, omgevingstemperatuur enzovoort) niet binnen het opgegeven bereik worden gehand-
haafd. Als de batterij niet in staat is om gedurende langere tijd zijn lading te behouden, zelfs wanneer deze correct is
opgeladen, moet deze wellicht worden vervangen.

Bij normaal gebruik moet de batterij elke 12 tot 18 maanden worden vervangen. Probeer de batterij niet zelf te vervangen.
Het is een interne batterij, die niet is bedoeld om door de gebruiker of iemand anders dan een Tobii Dynavoxtechnicus te
worden onderhouden of vervangen.

Voor de opslag- en oplaadtemperaturen van batterijen raadpleegt u 2.2 Voedingsbron en batterijen, pagina 7.

4.2.1 Gedrag aan/uit-lampje

De voedings-LED (positie 5 in Afbeelding 3.2 ) zal schijnen wanneer de stroomadapter is aangesloten en de batterij wordt
opgeladen:

● Continu licht aan - bezig met opladen
● Knipperlicht - Batterijstoring (apparaat moet misschien worden nagekeken)
● Licht uit - Het apparaat is volledig opgeladen

#12006595 Tobii Dynavox Speech Case en Speech Case Pro Gebruikers-
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5 De Speech Case gebruiken
Lezen is de enige vaardigheid die u nodig heeft voor het instellen van de Speech Case. Volg deze gebruikershandleiding en de in-
structies voor de installatie.

5.1 Het apparaat starten
De Speech Case heeft vier modi:

● Aanraakmodus - om door middel van aanraken apps en mappen te navigeren en om willekeurig welke Tobii Dynavox toe-
gangsmethode (inclusief scannen) te gebruiken binnen Tobii Dynavox apps.

● iOS-scanmodus - voor gebruik met de iOS-eigen schakelaar-scantoegangsmethode. Kies deze modus als u iOS-scanning
wilt gebruiken om door alle apps en mappen te navigeren.

● Verzendmodus - schakelt de Bluetooth-radio uit.
● Firmware-upgrademodus - alleen gebruiken als u wordt gevraagd om de Speech Case firmware up te daten.

Om de Speech Case te starten in de aanraakmodus

Als u deze Spraak-uitvoering al eerder met deze iPad heeft gekoppeld, moet u eerst de Speech Case “vergeten” in de
lijst met Bluetooth-apparaten. Ga naar Instellingen > Bluetooth Vind de Speech Case in de lijst en selecteer het picto-
gram "i" ernaast. Selecteer “Vergeet dit apparaat”. Bevestig dit door “Vergeet apparaat” te selecteren. Start nu de
Speech Case in de aanraakmodus.

1. Zorg ervoor dat er niets is aangesloten met de schakelaarspoorten op de Speech Case.

2. Houd de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag ingedrukt op de Speech Case gedurende 10 seconden, laat dan
de knoppen weer los.

3. Wanneer u "Aanschakelen!" hoort, gevolgd door twee piepjes, is de Speech Case ingeschakeld in de aanraakmodus.

Om de Speech Case te starten in de iOS scanmodus

Als u deze Spraak-uitvoering al eerder met deze iPad heeft gekoppeld, moet u eerst de Speech Case “vergeten” in de
lijst met Bluetooth-apparaten. Ga naar Instellingen > Bluetooth Vind de Speech Case in de lijst en selecteer het picto-
gram "i" ernaast. Selecteer “Vergeet dit apparaat”. Bevestig dit door “Vergeet apparaat” te selecteren. Start nu de
Speech Case in de aanraakmodus.

1. Sluit een schakelaar aan op poort 1 (de schakelaarpoort die zich het dichtst bij de luidspreker op de Speech Casebevindt).

2. Houd de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag ingedrukt op de Speech Case gedurende 10 seconden, laat dan
de knoppen weer los.

3. Wanneer u "Inschakelen" hoort, houdt u de schakelaar ingedrukt tot de Speech Case 4 keer piept, en laat dan weer de scha-
kelaar los. De Speech Case is nu ingeschakeld in de iOS-scanmodus.

Om de Speech Case in de transportmodus te zetten

Als u deze Spraak-uitvoering al eerder met deze iPad heeft gekoppeld, moet u eerst de Speech Case “vergeten”in de
lijst met Bluetooth-apparaten. Ga naar Instellingen > Bluetooth Vind de Speech Case in de lijst en selecteer het picto-
gram "i" ernaast. Selecteer “Vergeet dit apparaat”. Bevestig dit door “Vergeet apparaat” te selecteren. Start nu de
Speech Case in de aanraakmodus.

1. Houd de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag ingedrukt op de Speech Case gedurende 10 seconden, laat dan
de knoppen weer los.

2. Wanneer u "Inschakelen" hoort, houdt u de knop— (volume omlaag) ingedrukt totdat u "Uitschakelen!" hoort. De
Speech Case staat nu in de transportmodus (Bluetooth-radio is uitgeschakeld).
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Om de Speech Case in de Firmware-upgrademodus te zetten

Als u deze Spraak-uitvoering al eerder met deze iPad heeft gekoppeld, moet u eerst de Speech Case “vergeten”in de
lijst met Bluetooth-apparaten. Ga naar Instellingen > Bluetooth Vind de Speech Case in de lijst en selecteer het picto-
gram "i" ernaast. Selecteer “Vergeet dit apparaat”. Bevestig dit door “Vergeet apparaat” te selecteren. Start nu de
Speech Case in de aanraakmodus.

1. Houd de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag ingedrukt op de Speech Case gedurende 10 seconden, laat dan
de knoppen weer los.

2. Wanneer u "Inschakelen" hoort, houdt u de +-knop (volume omhoog) ingedrukt gedurende 5 seconden. Als je een trillings-
geluid hoort gevolgd door drie ploffen, staat de Speech Case nu in de Firmware Upgrade-modus.

De Speech Case is ontworpen om ingeschakeld te blijven in de hetzij de aanraakmodus of iOS-scanmodus.

5.2 Installeer de iPad en koppel hem via Bluetooth®
1. Volg de stappen in het Tobii Dynavox Speech Case document met Installatie-instructies om de iPad correct te installeren.

2. Ga op uw iPad-apparaat naar Instellingen > Bluetooth en zet Bluetooth aan.
Blijf op dit scherm totdat u de resterende stappen heeft voltooid om uw Speech Case te koppelen.

3. Selecteer de Speech Case in de lijst Mijn apparaten of Andere apparaten. Uw Speech Case is nu gekoppeld en klaar om ge-
bruikt te worden.

Uw Speech Case Bluetooth-ID eindigt met dezelfde laatste 5 cijfers als het Speech Case serienummer van het
hoesje. Het woord 'Aanraken' of 'Scannen' in de Bluetooth-ID geeft de huidige modus van het apparaat aan.

5.3 Batterijstatus en energiebesparing
De Speech Case batterijstatus wordt gecontroleerd via uw gekoppelde iPad. Volg de onderstaande stappen om de widget Batterij-
en op uw scherm “Vandaag” te tonen.

Voeg de batterijstatuswidget toe

1. Veeg op uw iPad recht over het startscherm om naar het scherm “Vandaag” te gaan.

2. Scrol naar beneden en tik op Bewerken .

3. Lokaliseer Batterijen in de lijst met widgets en tik op + om het toe te voegen aan uw “Vandaag”-scherm.

4. Selecteer OK.
U kunt nu op elk gewenst moment recht over het beginscherm vegen om naar het scherm “Vandaag” te gaan en de batterij-
status van de Speech Case (de Speech Case moet gekoppeld zijn).

De Speech Case batterij toont stappen van 10%. Wanneer de batterij 10% bereikt, moet de Speech Case worden aan-
gesloten op een voedingsbron, anders wordt deze binnenkort uitgeschakeld.

De instellingen voor energiebesparing in de Speech Case zijn vooraf ingesteld voor een optimale duur van de batterij. De
Speech Case is ontworpen om ingeschakeld te blijven.

5.4 Het volume regelen
Om het volume te regelen gebruik de tuimelschakelaar voor Volume Omhoog en Omlaag (Positie 1 in Afbeelding 3.1 ) aan de bo-
venkant van de Speech Case.

Volume-aanpassingen kunnen ook worden gedaan in de iOS-software op de iPad.
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5.5 Het geluid aanpassen
U kunt de luidsprekers configureren met behulp van de iOS-instellingen> Muziek > EQ.

De Speech Case bevat een opening voor gebruik van de interne microfoon van de iPad voor audio-invoer. In sommige ge-
vallen kan de behuizing interferentie met de audio-invoer veroorzaken. Om de beste audiokwaliteit te krijgen, probeer de
iPad tijdelijk uit de hoes te verwijderen of gebruikt u een externe microfoon die is aangesloten op de Lightning-poort van
de iPad.

5.6 Schakelaars
Wanneer de Speech Case zich bevindt in de aanraakmodus, verzenden de schakelaars het volgende voor Tobii Dynavox-scanning:

● Schakelaar 1 - Spatie-toets
● Schakelaar 2 - Enter-toets

Wanneer de Speech Case zich bevindt in de aanraakmodus, stel dan de Toegangsmethode in uw Tobii Dynavox-apps in
op Scanning en schakelaar 1 in op spatietoets en schakelaar 2 op Enter.

Wanneer de Speech Case zich bevindt in iOS-scanmodus, verzenden de schakelaars standaard het volgende:

● Schakelaar 1 — Selecteren
● Schakelaar 2 — Ga naar het volgende item

Wanneer de Speech Case zich bevindt in de iOS-scanmodus en via Bluetooth gekoppeld is aan de iPad, wordt de iOS
Schakelaar Control automatisch ingeschakeld en worden er 2 schakelaars aangemaakt voor 2-Schakelaar Stap Scan.
Stel de toegangsmethode in uw Tobii Dynavox-apps in op aanraking. Voor Autoscan, verandert u de schakelaars in iOS
Schakelaars naar slechts 1 schakelaar, met de actie "Selecteer."

Raadpleeg voor andere schakelopties het hoofdstuk Scakelaar Control in uw iOS gebruikershandleiding, of uw Tobii Dynavox app
gebruikershandleiding.
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6 Onderhoud van het product
6.1 Temperatuur en vochtigheid

6.1.1 Algemeen gebruik - Bedrijfstemperatuur

Het is aan te raden de Speech Case in een droge ruimte op kamertemperatuur te bewaren. Het aanbevolen temperatuur- en voch-
tigheidsbereik voor het apparaat is zoals hieronder vermeld:

● Omgevingstemperatuur: 0℃ tot 35℃ (32℉ tot 95℉)
● Relatieve vochtigheid: 10% tot 90% (geen condensvorming op het apparaat)

6.1.2 Transport en opslag

Het aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik voor transport en opslag van het apparaat is zoals hieronder vermeld:

● Temperatuur: —5℃ tot 45℃ (23℉ tot 113℉)
● Relatieve vochtigheid: 5% tot 90% (geen condensvorming op het apparaat)

De Speech Case is niet waterdicht noch waterbestendig. Het apparaat mag niet in een zeer vochtige omgeving of andere natte om-
standigheden worden bewaard. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Let op dat u geen vloeistof op het
apparaat morst, met name in de aansluitingsgebieden.

6.1.3 Opladen

Het aanbevolen temperatuursbereik voor het opladen en de vochtigheidswaarde voor het apparaat zijn als volgt:

● Temperatuur: 10℃ tot 45℃ (50℉ tot 113℉)
● Relatieve vochtigheid: 5% tot 90% (geen condensvorming op het apparaat)

6.2 Het schoonmaken van het Speech Case-apparaat
Voordat u het Speech Case-apparaat reinigt, moet u het afsluiten en alle kabels loskoppelen. De Speech Case kan worden gerei-
nigd met een reinigingsproduct van ziekenhuiskwaliteit voor infectiebestrijding. De reiniging moet alleen worden uitgevoerd met een
product in veegstijl. Veeg alleen de buitenkant van het Speech Case apparaat en laat het product op natuurlijke wijze drogen of volg
de veeginstructies op. Gebruik geen spray die het Speech Case-apparaat kunnen verzadigen of er vocht in laten komen.

6.3 Plaatsing
Gebruik uitsluitend de aanbevolen steunen die door de plaatselijke wederverkoper of verkoopvertegenwoordiger zijn aangegeven en
zorg ervoor dat ze correct volgens de instructies worden gemonteerd en vastgemaakt. Plaats het apparaat niet op een onstabiel of
oneffen oppervlak.

6.4 De Speech Case vervoeren
Koppel alle kabels van de Speech Case los wanneer u het apparaat draagt.

Het wordt aanbevolen om de originele verpakkingsmaterialen voor de Speech Case te bewaren.

Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de garantie val-
len, wordt het aanbevolen de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) bij de verzending te gebruiken. De meeste
transporteurs vereisen ten minste 5 cm (2 inch) verpakkingsmateriaal rond het apparaat.

Opmerking: Als gevolg van de regelgeving van de gezamenlijke commissie moeten alle verpakkingsmaterialen, zoals do-
zen, die naar Tobii Dynavox zijn verzonden, worden weggegooid.
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6.5 De Speech Case wegdoen
Gooi de Speech Case niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor het
weggooien van elektrische en elektronische apparaten.
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Bijlage A Ondersteuning, garantie,
trainingshulpmiddelen

A1 Klantenondersteuning
Neem voor ondersteuning alstublieft contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met de klantenservice van Tobii Dynavox.
Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u toegang heeft tot uw Speech Case en indien mogelijk tot een inter-
netverbinding. Zorg dat u het serienummer van het apparaat paraat hebt. Dit bevindt zich op het servicelabel.

Voor verdere productinformatie en andere hulpmiddelen ter ondersteuning verwijzen wij u naar www.tobiidynavox.com.

A2 Garantie
Lees alstublieft het Manufacturer’s Warranty document in de verpakking.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De garantie geldt alleen als het apparaat volgens
de gebruikershandleiding wordt gebruikt. Demontage van het Speech Case-apparaat doet de garantie vervallen.

Het wordt aanbevolen om de originele verpakkingsmaterialen voor de Speech Case te bewaren.

Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de garantie val-
len, wordt het aanbevolen de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) bij de verzending te gebruiken. De meeste
transporteurs vereisen ten minste 5 cm (2 inch) verpakkingsmateriaal rond het apparaat.

Opmerking: Als gevolg van de regelgeving van de gezamenlijke commissie moeten alle verpakkingsmaterialen, zoals do-
zen, die naar Tobii Dynavox zijn verzonden, worden weggegooid.

A3 Trainingshulpmiddelen
Tobii Dynavox biedt een brede waaier van trainingshulpmiddelen aan voor Speech Case-producten en bijbehorende communicatie-
producten. U kunt ze vinden op www.tobiidynavox.com
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Bijlage B

B1 FCC-verklaring
Dit apparaat bevat het FCC ID: 5123A-BGTWT32AE en voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderwor-
pen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet
elke ontvangen interferentie aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox kunnen het recht van de gebruiker om het appa-
raat te bedienen ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.

B1.1 Voor Deel 15B apparatuur

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel
15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen te bieden in een
woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt
geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan deze schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch schadelijke in-
terferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen,
dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:

● Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
● Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
● Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
● Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

B1.2 Voor draagbare apparaten

FCC-verklaring over blootstelling aan radiofrequentie:

1. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst als of worden gebruikt met een andere antenne of zender.

2. Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequentie die zijn vastgelegd voor een ongecon-
troleerde omgeving. Dit apparaat is getest voor typische handbediening, waarbij de zijkanten van het apparaat in rechtstreeks
contact staan met het lichaam. Vermijd rechtstreeks contact met de zendantenne tijdens het verzenden voor overeenstem-
ming met de FCC-vereisten wat betreft blootstelling aan radiofrequentie.

B2 Industry Canada verklaring
Opgelet

(i) Het gebruik van het apparaat in de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om het potentieel voor schadelijke
interferentie voor co-channel mobiele satelliet systemen;
(ii) De maximale antenneversterking die toegestaan is voor apparaten in de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz moet zo-
danig zijn dat de apparatuur nog steeds voldoet aan de e.i.r.p. limiet;
(iii) De maximale antenneversterking die toegestaan is voor apparaten in de band 5725-5850 MHz, moet zodanig zijn dat de appara-
tuur nog steeds voldoet aan de e.i.r.p. limieten die zijn gespecificeerd voor point-to-point en non-point-to-point werking zoals het
hoort; en
(iv) Gebruikers zouden ook op de hoogte moeten worden gesteld dat high-power radars worden toegewezen aan primaire gebrui-
kers (dwz prioritaire gebruikers) van de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en dat deze radars storing en / of schade aan
LE-LAN apparaten kunnen veroorzaken.

Avertissement
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(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de ré-
duire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être
conforme à la limite de la p.i.r.e;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la
p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l’exploitation non point à point, selon le cas;
(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs
principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer
du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.

Dit apparaat bevat het IC ID: 5132A-BGTWT32AE en is getest volgens de veiligheidsvereisten voor blootstelling van het algemene
publiek aan radiogolven (SAR) op basis van de limieten in RSS-102 (ongecontroleerde omgeving) (1,6 W/Kg). De hoogste SAR-
waarde voor het Speech Case-apparaat is 0,3 W/kg. Dit apparaat kan veilig worden bediend met een minimale afstand van 0 cm
tussen de apparatuur en het lichaam van de gebruiker.

Ce dispositif contient IC ID: 5132A-BGTWT32AE a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR)
dans le CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR pour
le Speech Case dispositif est: 0.3 W/kg. Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale entre le
matériel et les corps de l’utilisateur.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB–003 du Canada.

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke interferentie aanvaarden, ook interfe-
rentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

B3 CE-verklaring
Deze apparatuur voldoet aan de vereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit, de essentiële beschermingsvereiste
van Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) richtlijn 2014/30/EU voor benadering van de wetten van de lidstaten met betrekking
tot elektromagnetische compatibiliteit en de Radio Apparatuur Richtlijn (RED naar het Engels) 2014/53/EU om te voldoen aan de
regelgeving voor radio-apparatuur en telecommunicatie-apparatuur.

B4 Richtlijnen en normen
De Speech Case voldoet aan de volgende normen:

● Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
● Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
● Radio-apparatuur Richtlijn (RED) 2014/53/EU
● RoHS2 Richtlijn 2011/65/EU
● WEEE Richtlijn 2012/19/EU
● Bereik Richtlijn 2006/121/EG, 1907/2006/EG, bijlage 17
● Batterijen Richtlijn 2013/56/EU

Het apparaat is getest om te voldoen aan EN 62368-1, ISO 14971:2007 en EN ISO 14971:2012 en andere relevante normen voor
de beoogde markten.
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Bijlage C Technische specificaties

C1 Speech Case

Standaard Speech Case

Type Spraakaccessoire voor 9,7” iPad (vijfde en zesde generatie) of iPad Pro (tweede generatie)

Modelleren Speech Case

Afmetingen (BxHxD) 250 × 180 × 45 mm

9,8 × 7,1 × 1,8 inches

Gewicht 567 g

1 lb 4 oz

Luidsprekers 2 × 31 mm × 9 mm, 4,0 ohms, 5 W

Aansluitingen

2 × 3,5 mm Schakelaar Jackpoorten

1 × 3,5 mm” koptelefoon / audio-uit poort (stereo) met stekkerdetectie

1 × Micro-AB USB 2.0

Knoppen 1 × knop voor volume omhoog

1 × knop voor volume omlaag

Bluetooth® Bluetooth® 3.0

Levensduur batterij ∼ 8 uur bij normaal gebruik

Batterijtechnologie Oplaadbare Li-ion-polymeer-batterij

Capaciteit van batterij 15,54 Wh

Oplaadtijd batterij ∼ 4 uur

Voeding Netvoedingsadapter 5,0 VDC 4,8A

C2 Speech Case Pro

Standaard Speech Case Pro

Type Spraakaccessoire voor 12,9” iPad Pro

Model Speech Case Pro

Afmetingen (BxHxD) 315,6 × 234 × 45,5 mm

12,4 × 9,2 × 1,8 inches

Gewicht 827,8 g

1 lb 13,2 oz

Luidsprekers 2 × 31 mm × 9 mm, 4,0 ohms, 5 W

Aansluitingen

2 × 3,5 mm Schakelaar Jackpoorten

1 × 3,5 mm” koptelefoon / audio-uit poort (stereo) met stekkerdetectie

1 × Micro-AB USB 2.0

Knoppen 1 × knop voor volume omhoog

1 × knop voor volume omlaag
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Standaard Speech Case Pro

Bluetooth® Bluetooth® 3.0

Levensduur batterij ∼ 8 uur bij normaal gebruik

Batterijtechnologie Oplaadbare Li-ion-polymeer-batterij

Capaciteit van batterij 15,54 Wh

Oplaadtijd batterij ∼ 4 uur

Voeding Netvoedingsadapter 5,0 VDC 4,8A

C3 Stroomadapter

Item Specificatie

Model SPAD92BC-20

Ingangsspanning 100 tot 240 VAC

Ingangsstroom (max) ,48 A

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Uitgangsstroom 4,8A

Nominale uitgangsspanning 5 VDC
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Bijlage D Goedgekeurde accessoires
Voor informatie over de laatste goedgekeurde accessoires voor de Speech Case, bezoek alstublieft www.TobiiDynavox.com of
neem contact op met uw lokale Tobii Dynavox wederverkoper.
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Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat

Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product.Vind onze ondersteuningspagina's online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en pro-
ducttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

Auteursrecht beschermd ©Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn
het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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